Servigo Publico Federal

* MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO

Portaria n.° 287, de 08 de julho de 2011.

CONSULTA PUBLICA

OBJETO: Requisitos de Avaliacio da Conformidade para Equipos de Uso Unico de Transfuséo, de
Infusdo Gravitacional e de Infusdo para uso com Bomba de Infusdo.

ORIGEM: Inmetro / MDIC.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAQAO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, no uso de suas atribui¢des, conferidas no § 3° do artigo 4°
da Lei n.° 5.966, de 11 de dezembro de 1973, no inciso | do artigo 3° da Lei n.° 9.933, de 20 de
dezembro de 1999, e no inciso V do artigo 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo
Decreto n° 6.275, de 28 de novembro de 2007, resolve:

Art. 1° Disponibilizar, no sitio www.inmetro.gov.br, a proposta de texto da Portaria Definitiva e a dos
Requisitos de Avaliacdo da Conformidade para Equipos de Uso Unico de Transfusdo, de Infuséo
Gravitacional e de Infuséo para Uso com Bomba de Infusdo.

Art. 2° Declarar aberto, a partir da data da publicacdo desta Portaria no Diério Oficial da Unido,
0 prazo de 60 (sessenta) dias para que sejam apresentadas sugestdes e criticas relativas aos textos
propostos.

Art. 3° Informar que as criticas e sugestdes deverdo ser encaminhadas para 0s seguintes

enderecos:

- Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial — Inmetro

Diretoria da Qualidade - Dqual

Diviséo de Programas de Avaliacdo da Conformidade — Dipac

Rua da Estrela n.° 67 - 2° andar — Rio Comprido

CEP 20.251-900 — Rio de Janeiro — RJ, ou

- E-mail: dipac.consultapublica@inmetro.gov.br

Art. 4° Estabelecer que, findo o prazo fixado no artigo 2° desta Portaria, o Inmetro se
articulara com as entidades que tenham manifestado interesse na matéria, para que indiquem
representantes nas discussdes posteriores, visando a consolidacéo do texto final.

Art. 5° Publicar esta Portaria de Consulta Publica no Diario Oficial da Unido, quando iniciara
a sua vigéncia.

JOAO ALZIRO HERZ DA JORNADA
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* MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO

PROPOSTA DE TEXTO DE PORTARIA DEFINITIVA

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, no uso de suas atribui¢des, conferidas no § 3° do artigo 4°
da Lei n.° 5.966, de 11 de dezembro de 1973, no inciso | do artigo 3° da Lei n.° 9.933, de 20 de
dezembro de 1999, e no inciso V do artigo 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo
Decreto n° 6.275, de 28 de novembro de 2007;

Considerando a alinea f do subitem 4.2 do Termo de Referéncia do Sistema Brasileiro de
Avaliacdo da Conformidade, aprovado pela Resolu¢cdo Conmetro n.° 04, de 02 de dezembro de 2002,
que atribui ao Inmetro a competéncia para estabelecer as diretrizes e critérios para a atividade de
avaliacdo da conformidade;

Considerando a Portaria Interministerial MS/MDIC n° 692, de 08 de abril de 2009, que define a
operacionalizacdo das acfes de Cooperacdo Técnica para a Garantia da Qualidade e Seguranca de
Dispositivos Médicos submetidos ao regime de controle sanitario, conforme estabelecido no Termo de
Cooperacdo Técnica assinado entre estes dois Ministérios;

Considerando a Resolucao da Diretoria Colegiada da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
— Anvisa, RDC n° 04, de 04 de fevereiro de 2011, que estabelece os requisitos minimos de identidade e
qualidade para equipos de uso Unico de transfuséo, de infusdo gravitacional e de infusdo para uso com
bomba de infusdo;

Considerando a necessidade de estabelecer regras equanimes e de conhecimento publico para os
segmentos de fabricacdo, importacdo e comercializacdo de equipos de uso Unico de transfusdo, de
infusdo gravitacional e de infusdo para uso com bomba de infusdo, sob Regime de Vigilancia Sanitéria,
de fabricacdo nacional ou importada;

Considerando a importancia dos equipos de uso Unico de transfusdo, de infusdo gravitacional e
de infusdo para uso com bomba de infusdo, comercializados no pais, apresentarem requisitos minimos
de seguranca, resolve baixar as seguintes disposicdes:

Art. 1° Aprovar os Requisitos de Avaliacdo da Conformidade para Equipos de Uso Unico de
Transfusdo, de Infusdo Gravitacional e de Infusdo para Uso com Bomba de Infusdo, disponibilizados
no sitio www.inmetro.gov.br ou no enderego abaixo:

Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagéo e Qualidade Industrial — Inmetro
Diviséo de Programas de Avaliagdo da Conformidade — Dipac

Rua da Estrela, 67 — 2° andar — Rio Comprido

CEP 20251-900 — Rio de Janeiro — RJ

Art. 2° Cientificar que a Consulta Publica que colheu contribui¢des, da sociedade em geral e da
comunidade técnica em particular, para a elaboracdo dos Requisitos ora aprovados foi divulgada pela
Portaria Inmetro n.° xxx, de xx de xxxxxx de xxxx, publicada no Diario Oficial da Unido de xx de xxx
de XXXXXXXX, Se¢a0 XX, pagina xx.
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Art. 3° Instituir, no ambito do Sistema Brasileiro de Avaliacdo da Conformidade — SBAC, a
certificacdo compulsdria para equipos de uso Unico de transfusdo, de infusdo gravitacional e de infusdo
para uso com bomba de infuséo, a qual devera ser realizada por Organismo de Certificacdo de Produto
— OCP, acreditado pelo Inmetro, consoante o estabelecido nos Requisitos ora aprovados.

Aurt. 4° Determinar que no prazo estabelecido na RDC n°4, de 04 de fevereiro de 2011, 0s equipos
de uso unico de transfusdo, de infusdo gravitacional e de infusdo para uso com bomba de infusdo
deverdo estar somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados.

Art. 5° Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicacdo no Diario Oficial da Uniédo

JOAO ALZIRO HERZ DA JORNADA
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REQUISITOS DE AVALIAGAO DA CONFORMIDADE exo g Ponana
PARA EQUIPOS DE USO UNICO DE TRANSFUSAO, DE
INMETRO INFUSAO GRAVITACIONAL E DE INFUSAO PARA USO
COM BOMBA DE INFUSAO

F4
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1. OBJETIVO

Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliacdo da Conformidade para equipos de uso Unico de
transfusdo, de infusdo gravitacional e de infusdo para uso com bomba de infuséo, sob regime de
Vigilancia Sanitaria, com foco na salde, através do mecanismo de certificacdo compulsoria; atendendo
aos requisitos da RDC n° 04, de 04 de fevereiro de 2011, da Diretoria Colegiada da Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria — Anvisa e aos Requisitos Gerais de Certificagdo de Produtos — RGCP
conforme Portaria Inmetro n® 457, de 01 de dezembro de 2010, visando a protecdo da saude do
consumidor.

2. SIGLAS

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas

Anvisa Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria

Cgcre Coordenacdo Geral de Acreditacdo

Conmetro Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacéo e Qualidade
Inmetro Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial
ISO International Organization for Standardization

NBR Normas Brasileiras Registradas

NQA Nivel de Qualidade Aceitével

OCP Organismo de Certificacdo de Produto

RAC Requisitos de Avaliagdo da Conformidade

RDC Resolucéao da Diretoria Colegiada

RGCP Requisitos Gerais de Certificacdo de Produtos

SGQ Sistema de Gestdo da Qualidade

S3 Nivel Especial de Inspe¢do

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para fins deste RAC, sdo adotados os documentos complementares contidos na RDC n° 04, de 04 de
fevereiro de 2011 da Anvisa e no RGCP complementados pelo abaixo.

ABNT NBR ISO 13485 Produtos para satde — Sistemas de Gestdo da Qualidade —
Requisitos para fins regulamentares.

ABNT NBR 5426 Plano de Amostragem e Procedimentos da Inspecdo por
Atributos

4. DEFINICOES

Para fins deste RAC, séo adotadas as defini¢cdes contidas na RDC n° 04, de 04 de fevereiro de 2011 da
Anvisa e no RGCP, além das mencionadas abaixo:
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4.1 Nivel de Qualidade Aceitavel - NQA
Maxima porcentagem defeituosa (ou o maximo nimero de “defeitos” por 100 unidades) que, para fins
de inspecdo por amostragem, pode ser considerada satisfatoria como média de um processo.

4.2 Plano de Amostragem Simples
A quantidade de unidades de produto inspecionada deve ser igual ao tamanho da amostra dada pelo
plano.

5. MECANISMO DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE

O mecanismo de avaliacdo da conformidade para equipos de uso Unico de transfusdo, de infuséo
gravitacional e de infusdo para uso com bomba de infusdo é o da certificagdo compulsoria, a ser
conduzido por Organismo de Avaliacdo da Conformidade (OAC), doravante denominado Organismo
de Certificacdo de Produto (OCP), devidamente acreditado no escopo deste RAC pela Cgcre.

6. ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE

Este RAC estabelece 2 (dois) modelos distintos para obtencdo e manutencdo da Autorizacao para 0 uso
do Selo de Identificacdo da Conformidade, cabendo ao fornecedor optar por um deles:

a) Modelo de Certificacdo 5 — Ensaio de tipo, avaliacdo e aprovacdo do Sistema de Gestdo da
Qualidade do processo produtivo, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em
amostras retiradas alternadamente no comércio e no fabricante.

b) Modelo de Certificacdo 7 — Ensaio de Lote.

6.1 Modelo de Certificacdo 5
6.1.1 Avaliacédo Inicial

6.1.1.1 Solicitacdo de Certificacdo

O fornecedor deve encaminhar uma solicitacdo formal ao OCP na qual deve constar, juntamente com

a documentacdo descrita no RGCP, o0s seguintes itens:

a) Relatdrio técnico exigido para fins de registro de produto, incluindo o modelo da embalagem com
0s respectivos dizeres de rotulagem e instrucdes de uso;

b) Razdo Social e Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) do fornecedor;

c) Pessoa para contato, telefone e endereco eletronico;

d) Certificado do Sistema de Gestdo da Qualidade segundo a Norma ABNT NBR ISO 13485 que
contemple o processo produtivo do produto objeto da certificacdo, quando existir.

6.1.1.2 Analise da Solicitacdo e da Conformidade da Documentacao
Os critérios de Andlise da Solicitacdo e da Conformidade da Documentacdo devem seguir as
orientagdes gerais descritas no RGCP.

6.1.1.3 Auditoria Inicial do Sistema de Gestao

Os critérios de Auditoria Inicial do Sistema de Gestdo devem seguir 0s requisitos descritos na Tabela 2
do RGCP, sendo adotada a Norma ABNT NBR ISO 13485 para a avaliagdo do SGQ do processo
produtivo.



ANEXO DA PORTARIA INMETRO N° XXX/ 2011

6.1.1.4 Plano de Ensaios Iniciais

6.1.1.4.1 Definicao dos Ensaios a serem realizados

6.1.1.4.1.1 Para cada familia de equipo de infusdo de uso Unico gravitacional (conforme Anexo B)
devem ser verificados todos os requisitos da RDC Anvisa n° 04/2011 e realizados, na amostra coletada

pelo OCP, os ensaios conforme indicado na Tabela 1.

Tabela 1 — Ensaios a serem realizados em equipos de infusdo de uso Unico gravitacional.

Equipos de infusdo gravitacional
Documento de Referéncia Ensaios Base Normativa Item
(RDC n° 04/2011)

Capitulo I1, Secédo Il — Art. 12 | Contaminagdo por particulas NBR ISO 8536-4 6.1
Capitulo I1, Secédo Il — Art. 12 11 Vazamento NBR ISO 8536-4 6.2
Capitulo 11, Secdo Il — Art. 12 111 Resisténcia a tracdo NBR ISO 8536-4 6.3
Capitulo I1, Secdo Il — Art. 12 IV e V Ponta perfurante NBR ISO 8536-4 6.4
Capitulo |1, Secéo Il — Art. 12 VI Dispositivo para entrada de ar NBR ISO 8536-4 6.5
Capitulo 1, Se¢éo 1l — Art. 12 VIl e VIII Tubo NBR ISO 8536-4 6.6
Capitulo 11, Secdo Il — Art. 12 IX Filtro de fluido NBR ISO 8536-4 6.7
Capitulo 1, Se¢éo Il — Art. 12 X e XI Céamara de gotejamento e gotejador NBR ISO 8536-4 6.8
Capitulo 1, Se¢éo 11 — Art. 12 XII Regulador de fluxo NBR ISO 8536-4 6.9
Capitulo 11, Secdo Il — Art. 12 X111 Vazao do fluido de infusdo NBR ISO 8536-4 6.10
Capitulo 11, Secdo Il — Art. 12 XIV Injetor lateral NBR ISO 8536-4 6.11
Capitulo 11, Secdo Il — Art. 12 XV Conector macho NBR ISO 8536-4 6.12
Capitulo 11, Secéo 1l — Art. 12 XVI Protetores NBR ISO 8536-4 6.13
Capitulo 11, Secdo Il — Art. 12 XIX Redutores (oxidantes) NBR ISO 8536-4 7.1
Capitulo 11, Secdo Il — Art. 12 XX lons metalicos NBR ISO 8536-4 7.2
Capitulo 11, Secdo 11 — Art. 12 XXI Acidez ou alcalinidade NBR ISO 8536-4 7.3
Capitulo 1, Se¢éo Il — Art. 12 XVII Design 1SO 8536-5 6.2
Capitulo 1, Se¢do 1l — Art. 12 XVII Volume da bureta 1SO 8536-5 6.3
Capitulo 1, Se¢do Il — Art. 12 XVII Escala graduada 1SO 8536-5 6.4

6.1.1.4.1.2 Para cada familia de equipo de infusdo de uso Unico para uso com bomba de infusdo
(conforme Anexo B) devem ser verificados todos os requisitos da RDC Anvisa n° 04/2011 e
realizados, na amostra coletada pelo OCP, os ensaios conforme indicado na Tabela 2.

Tabela 2 — Ensaios a serem realizados em equipos de infuséo para uso com bomba de infuséo.

Equipos de infusdo para uso com bomba de infuséo
Documento de Referéncia Ensaios Base Normativa Item
(RDC n °04/2011)

Capitulo I1, Secédo Il — Art. 12 | Contaminacdo por particulas ISO 8536-8 6.1
Capitulo I1, Secédo Il — Art. 12 11 Vazamento ISO 8536-8 6.3
Capitulo I1, Secédo Il — Art. 12 111 Resisténcia a tracdo ISO 8536-8 6.2
Capitulo I1, Se¢do Il — Art. 12 IV e V Ponta perfurante I1SO 8536-8 6.8
Capitulo I1, Secédo Il — Art. 12 VI Dispositivo para entrada de ar I1SO 8536-8 6.9
Capitulo 11, Secdo Il — Art. 12 VIl e VIII | Tubo ISO 8536-8 6.11
Capitulo 11, Secéo Il — Art. 12 IX Filtro de fluido I1SO 8536-8 6.6
Capitulo I1, Secdo Il — Art. 12 X e XI Céamara de gotejamento e gotejador I1SO 8536-8 6.10
Capitulo I1, Secéo Il — Art. 12 XIlI Regulador de fluxo ISO 8536-8 6.12
Capitulo I1, Secéo Il — Art. 12 XIII Vazdo do fluido de infusdo I1SO 8536-8 6.7
Capitulo I1, Secéo Il — Art. 12 XIV Injetor lateral I1SO 8536-8 6.5
Capitulo I1, Secéo Il — Art. 12 XV Conector macho I1SO 8536-8 6.4
Capitulo I1, Secédo Il — Art. 12 XVI Protetores ISO 8536-8 6.13
Capitulo I1, Secdo Il — Art. 12 XIX Redutores (oxidantes) ISO 8536-8 7
Capitulo 11, Secéo Il — Art. 12 XX lons metalicos ISO 8536-8 7
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Capitulo 11, Secdo Il — Art. 12 XXI Acidez ou alcalinidade ISO 8536-8 7
Capitulo 11, Secdo Il — Art. 12 XVIII Volume de armazenamento ISO 8536-8 6.14

6.1.1.4.1.3 Para cada familia de equipo de infusdo de uso Unico de transfusdo (conforme Anexo B)
devem ser verificados todos os requisitos da RDC Anvisa n® 04/2011 e realizados, na amostra coletada
pelo OCP, os ensaios conforme indicado na Tabela 3.

Tabela 3 — Ensaios a serem realizados em equipos de uso Unico de transfusao.

Equipos de uso Unico de transfusio
Documento de Referéncia Ensaios Base Normativa Item
(RDC n° 04/2011)

Capitulo I1, Secédo Il — Art. 12 | Contaminagdo por particulas 1SO 1135-4 5.1
Capitulo I1, Secédo Il — Art. 12 11 Vazamento 1SO 1135-4 5.2
Capitulo I1, Secéo Il — Art. 12 111 Resisténcia a tracdo 1ISO 1135-4 5.3
Capitulo I1, Secdo Il — Art. 12 IV e V Ponta perfurante 1SO 1135-4 5.4
Capitulo I1, Secédo Il — Art. 12 VIl e VIII Tubo 1SO 1135-4 5.5
Capitulo 11, Secdo Il — Art. 12 IX Filtro para sangue e hemocomponentes 1ISO 1135-4 5.6
Capitulo 1, Secéo Il — Art. 12 X e XI Céamara de gotejamento e gotejador 1ISO 1135-4 5.7
Capitulo |1, Se¢éo 1l — Art. 12 XII Regulador de fluxo 1ISO 1135-4 5.8
Capitulo 11, Secdo Il — Art. 12 XI1I Vazdo do fluido de infusdo 1ISO 1135-4 5.9
Capitulo 11, Secdo Il — Art. 12 XIV Injetor lateral 1SO 1135-4 5.10
Capitulo 11, Secdo Il — Art. 12 XV Conector macho 1ISO 1135-4 5.11
Capitulo 1, Secéo 1l — Art. 12 XVI Protetores 1ISO 1135-4 5.12
Capitulo 11, Secdo Il — Art. 12 XIX Redutores (oxidantes) 1ISO 1135-4 6.1
Capitulo 11, Secdo Il — Art. 12 XX lons metalicos ISO 1135-4 6.2
Capitulo 1, Secéo 1l — Art. 12 XXI Acidez ou alcalinidade 1ISO 1135-4 6.3

6.1.1.4.2 Definicdo da Amostragem
A definicdo da amostragem deve seguir as condi¢des gerais expostas no RGCP.

6.1.1.4.2.1 O OCP deve coletar uma amostra composta por 1350 unidades de cada familia de equipos
(conforme Anexo B), sendo 450 unidades para a prova, 450 unidades para a contraprova e 450
unidades para a testemunha. Todos 0s ensaios devem produzir 30 resultados.

6.1.1.4.2.2 No caso de familia de equipos devem ser ensaiados 0s modelos que representarem maior
complexidade (maior nimero de componentes) respeitando-se o0s critérios estabelecidos no Anexo B.

6.1.1.4.2.3 A amostra deve ser identificada, lacrada e encaminhada ao laboratorio para ensaio, de
acordo com o estabelecido em procedimento especifico do OCP.

6.1.1.4.2.4 Os ensaios devem ser realizados na amostra prova. Caso haja reprovacdo desta amostra,
novos ensaios podem ser realizados, utilizando-se as amostras de contraprova. Havendo nova
reprovacao o produto deve ser considerado reprovado.

6.1.1.4.2.5 Caso o0 ensaio da amostra contraprova seja considerado aprovado, devem ser realizados 0s
ensaios na amostra testemunha. Se o ensaio da amostra testemunha for aprovado, o produto deve ser
considerado aprovado, caso contrario, reprovado.

6.1.1.4.2.6 O fornecedor que tiver a amostra prova reprovada e ndo optar pela realizacdo dos ensaios
nas amostras contraprova e testemunha tera seu produto reprovado e o processo de certificacao inicial
cancelado.

6.1.1.4.2.7 Para produto que ja esta em linha de producdo, a coleta realizada nas dependéncias do
fabricante deve ser uma escolha aleatdria, realizada pelo OCP, em lotes ja inspecionados e liberados
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pelo controle de qualidade da fabrica, na area de estoque de produto acabado, em embalagem pronta
para a comercializagéo.

6.1.1.4.2.8 O OCP ao realizar a coleta da amostra deve elaborar um relatério de amostragem,
detalhando a data, o local, identificacdo do lote coletado e as condi¢Bes em que esta foi obtida.

6.1.1.4.3 Definicdo do Laboratorio
A definicdo de laboratorio deve seguir as condicdes descritas no RGCP.

6.1.1.5 Tratamento de ndo conformidades na etapa de Avaliacao Inicial
Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliacdo inicial devem seguir as
condicdes descritas no RGCP.

6.1.1.6 Emissao do Certificado de Conformidade

Os critérios para emissdo do Certificado de Conformidade na etapa de avaliacdo inicial devem seguir
as condicoes descritas no RGCP. O Certificado de Conformidade deve ter validade de 5 (cinco) anos
e conter a seguinte redagdo: “A validade deste Certificado esta atrelada a realizagdo das avaliagGes de
manutengao e tratamento de possiveis ndo conformidades de acordo com as orientagdes do OCP”.

Nota: No caso de equipo de infusdo para uso com bomba de infusdo, deve constar no Certificado de
Conformidade a indicacdo da bomba de infusdo com a qual o equipo foi testado e, portanto, pode ser
utilizado.

6.1.2 Avaliacdo de Manutencéo

Depois da concessdo do Certificado de Conformidade, o controle da Certificacdo € realizado pelo
OCP, o qual programa auditorias a cada 12 (doze) meses para constatar se as condi¢es técnico-
organizacionais que deram origem a concessdo inicial da certificacdo continuam sendo cumpridas.

6.1.2.1 Auditoria de Manutencao
A auditoria de manutencdo deve abranger os requisitos descritos em 6.1.1.3.

6.1.2.2 Plano de Ensaios de Manutencao

Os ensaios de manutencao devem ser realizados a cada 12 (doze) meses ou sempre que existirem fatos
gue recomendem a realizacdo antes deste periodo, em amostras coletadas alternadamente na unidade
fabril e no comércio.

6.1.2.2.1 Defini¢édo dos Ensaios a serem realizados
Os ensaios de manutencao devem seguir o definido no subitem 6.1.1.4.1 deste RAC.

6.1.2.2.2 Definicdo da Amostragem de Manutencao
Deve ser observada a orientagdo descrita no subitem 6.1.1.4.2 deste RAC.

6.1.2.2.3 Definicdo do Laboratério
Devem ser observadas as orientacdes descritas nos subitem 6.1.1.4.3 deste RAC.

6.1.2.3 Tratamento de ndo conformidades na etapa de Avaliagdo de Manutencéo
Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliacdo de manutencdo devem seguir
as condicdes descritas no RGCP.

6.1.2.4 Confirmacao da Manutencéao
Os critérios de confirmagdo da manutencdo devem seguir as condigdes descritas no RGCP.



ANEXO DA PORTARIA INMETRO N° XXX/ 2011

6.1.2.5 Avaliacdo de Recertificacao
Os critérios gerais de avaliacdo para a recertificacdo estdo contemplados no RGCP.

6.1.2.5.1 Tratamento de ndo conformidades na etapa de Recertificacio
Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliacdo de recertificacdo devem seguir
as condicdes descritas no RGCP.

6.1.2.5.2 Confirmacao da Recertificacao
Os critérios de confirmacéo da recertificacdo devem seguir as condicdes descritas no RGCP.

6.2 Modelo de Certificacéo 7
6.2.1 Avaliacéo Inicial

6.2.1.1 Solicitacao de Certificacao

O fornecedor deve encaminhar uma solicitacdo formal ao OCP na qual deve constar, juntamente com a
documentacado descrita no RGCP, os seguintes itens:

a) Relatorio técnico exigido para fins de registro de produto, incluindo o modelo da embalagem com os
respectivos dizeres de rotulagem e instrucdes de uso;

b) Razdo Social e Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) do fornecedor;

c) Pessoa para contato, telefone e endereco eletronico;

d) Licenca de Importacdo (no caso de objetos importados);

e) Identificacdo e o tamanho do lote.

6.2.1.2 Andlise da Solicitacdo e da Conformidade da Documentacao
Os critérios de Analise da Solicitacdo e da Conformidade da Documentacdo devem seguir as
orientacdes gerais descritas no RGCP.

6.2.1.3 Plano de Ensaios
6.2.1.3.1 Defini¢édo dos Ensaios a serem realizados

6.2.1.3.1.1 Para cada lote de equipo de infusdo de uso Unico gravitacional devem ser realizados, na
amostra coletada pelo OCP, os ensaios conforme indicado na Tabela 1, além de verificados todos os
requisitos da RDC Anvisa n° 04/2011.

6.2.1.3.1.2 Para cada lote de equipo de infusdo de uso Unico para uso com bomba de infusdo devem
ser realizados, na amostra coletada pelo OCP, os ensaios conforme indicado na Tabela 2, além de
verificados todos os requisitos da RDC Anvisa n° 04/2011.

6.2.1.3.1.3 Para cada lote de equipo de infusdo de uso Unico de transfusdo devem ser realizados, na
amostra coletada pelo OCP, os ensaios conforme indicado na Tabela 3, além de verificados todos os
requisitos da RDC Anvisa n° 04/2011.

6.2.1.3.2 Definicdo da Amostragem
O OCP ¢ responsavel por presenciar a coleta das amostras do objeto a ser certificado.

6.2.1.3.2.1 A coleta deve ser realizada, no local indicado pelo fornecedor no(s) lote(s) disponivel(is)
no Brasil, antes de sua comercializacdo. N&o séo realizados ensaios de contraprova e testemunha.
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6.2.1.3.2.2 O numero de unidades a serem ensaiadas deve ser determinado conforme a ABNT NBR
5426, com plano de amostragem simples, distribuicdo normal, nivel especial de inspecdo S3 e NQA de
0,10.

6.2.1.3.2.3 A coleta da amostra sera realizada com base na quantidade comprovada no momento da
solicitacdo de certificacdo, limitada a 100.000 unidades. Para lotes com quantidades superiores a
100.000 unidades, as unidades que excederem, limitando-se ao tamanho maximo de 100.000, deverao
ser consideradas como outro lote e respeitado o nivel especial de inspecdo S3 e 0 NQA de 0,10.

6.2.1.3.2.4 No caso de importacdo fracionada, a coleta da amostra somente deve ser realizada ap6s o
recebimento de todas as fragfes subsequentes do lote.

6.2.1.3.2.5 As importagdes posteriores do mesmo lote estardo sujeitas a nova amostragem de acordo
com as quantidades importadas novamente.

6.2.1.3.2.6 O OCP deve identificar, lacrar e encaminhar a amostra ao laboratério contratado para o
ensaio.

6.2.1.3.2.7 O OCP ao realizar a coleta da amostra deve elaborar um relatério de amostragem,
detalhando a data, o local, identificacdo do lote coletado e as condigdes em que esta foi obtida.

6.2.1.3.3 Definicdo do laboratorio
A definicdo de laboratorio deve seguir as condi¢des descritas no RGCP.

6.2.1.4 Tratamento de ndo conformidades no processo de Avaliacdo de Lote

Caso haja reprovacéo do lote, este ndo deve ser liberado para comercializacdo no mercado nacional e o
fornecedor deve definir, documentar e fornecer ao OCP evidéncias objetivas sobre a destinacdo final
do lote. O fornecedor sera responsavel por esta acao.

6.2.1.5 Emisséo do Certificado de Conformidade
Os critérios para emissdo do Certificado de Conformidade na etapa de avaliacdo inicial devem seguir
as condicdes descritas no RGCP.

7 TRATAMENTO DE RECLAMAQOES
Os critérios para tratamento de reclamacdes devem seguir as condic¢@es descritas no RGCP.

8 ATIVIDADES EXECUTADAS POR OAC ESTRANGEIROS
Os critérios para atividades executadas por OAC estrangeiros devem seguir as condi¢Bes descritas no
RGCP.

9 ENCERRAMENTO DA CERTIFICACAO
Os critérios para encerramento da certificacdo devem seguir as condi¢des descritas no RGCP.
10SELO DE IDENTIFICAQAO DA CONFORMIDADE

10.1 Os critérios gerais para o Selo de Identificacdo da Conformidade estdo contemplados no RGCP e
no Anexo A.

10.2 O Selo de Identificacdo da Conformidade deve ser aposto ou impresso na embalagem unitéria do
produto certificado, podendo ser utilizado o Selo de tamanho compacto.
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10.3 Para equipos comercializados em forma de conjunto de dispositivos médicos quando este for
destinado a um unico procedimento, o Selo de Identificagdo da Conformidade deve ser aposto ou
impresso na embalagem unitaria do conjunto.

11 AUTORIZA(;AO PARA O USO DO SELO DE IDENTIFICA(;AO DA CONFORMIDADE
Os critérios para Autorizacdo para o uso do Selo de Identificacdo da Conformidade devem seguir as
condicdes descritas no RGCP.

12 RESPONSABILIDADES E OBRIGAQC)ES

Os critérios para responsabilidades e obrigacGes devem seguir as condi¢Ges descritas no RGCP
adicionadas da obrigatoriedade do OCP emitir relatorios consolidados e demais documentos, quando
exigidos pelo 6rgao regulamentador (Anvisa).

13 ACOMPANHAMENTO NO MERCADO
Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir as condicGes descritas no RGCP.

14 PENALIDADES
Os critérios para aplicacdo de penalidades devem seguir as condi¢cdes descritas no RGCP.
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ANEXO A

ESPECIFICACAO DE SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

1 - Produto com Conformidade Avaliada: Equipos de uso Unico de transfusdo, de infusdo
gravitacional e de infusdo para uso com bomba de infusdo.
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ANEXO B
Critérios para classificacdo em familias para ensaio de equipos de uso Unico de transfuséo, de
infuséo gravitacional e de infusédo para uso com bomba de infuséo

B.1 Para fins de agrupamento de equipos de uso unico de transfusdo, de infusdo gravitacional e de
infusdo para uso com bomba de infusdo em familias para ensaio, deverdo ser seguidos 0s critérios
estabelecidos no RGCP e os abaixo estabelecidos:

B.1.1 Os modelos que comp&em a familia para ensaio deverdo ser fabricados por um mesmo fabricante
e pertencer a0 mesmo processo produtivo.

B.1.2 Os modelos que compdem a familia para ensaio deverdo possuir as mesmas indicacdes, mesmas
finalidades ou uso a que se destinam.

B.1.3 Os modelos que compdem a familia para ensaio deverdo possuir precaucdes, restricdes
adverténcias e cuidados especiais semelhantes.

B.1.4 Os modelos que compdem a familia para ensaio deverdo ser fabricados com a mesma matéria-
prima do tubo principal.

B.1.5 Os modelos que compdem a familia para ensaio deverao possuir a mesma classificacéo de risco.

B.2 Para fins deste RAC serdo permitidos os seguintes agrupamentos em familia para ensaio:

Produto Aplicacao Vazao Tipo

Familia 1: Com bureta

Para bombas de infusdo

Solugdes Familia 2: Sem bureta

parenterais

Gravitacional Familia 3: Com bureta

: Familia 4: Sem bureta
Equipos

Familia 5: Com bureta

Para bombas de infusdo

Familia 6: Sem bureta
Sangue

L Familia 7: Com bureta
Gravitacional

Familia 8: Sem bureta
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